
IMMER IM
KORB

BELADUNG BEI DER STERILISATION
VON FLÜSSIGKEITEN UND ABFALL FLÜSSIG 

IMMER IM
KORB

FÜHLER IN EIN REFERENZGLAS** 
MIT WASSER GEBEN

NICHT IM 
EIMER

NICHT MIT 
FESTKÖRPERN

NICHT MIT 
FESTEM ABFALL 

Systec GmbH | Konrad-Adenauer-Straße 15 | 35440 Linden (Germany)
 Tel 06403 670 700 | Fax 06403 670 70 222 |  Mail info@systec-lab.de | Web www.systec-lab.de
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** sollte in Größe und Füllvolumen mind. dem 
größten mit Medium gefüllten Gefäß entsprechen

BEI KÜHLUNG OHNE STÜTZDRUCK*
* Bei Kühlung ohne Stützdruck bitte Flaschen nicht komplett zuschließen! Diese müssen mit zwei Umdrehungen geöffnet bleiben. 


